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1. RUANG LINGKUP 


2, CARA PENGAMBILAN CONTOH 


CARA WI KIMIA KADAR BORO!H 
DALAH ANJMINIUH DAN PADUAN AUJI: 


Standar ini meliputi cara pengambilan contoh dan cara uji kimia ka- 


dar' boron dalam aluminiun dan paduan aluminiwa. 


Cara pengambilan contoh sesuai SIT. 1465 - 85 
3. CARA UJI 
Cara uji dapat dilakukan dengan salah satu metoda : 


3.1. Metoda fotanetri. dengan asam karainat 
1)Hetoda A 
smtrasi 0,005 - 0,060 4 


$ kemsentirasi ON 5 NA 

3.1.1. Metoda fotometri dengan kamairat (nstoda 2 

3.1:1.1. Prinsip 
Poron, dalam bentuk asam borat, bereaksi dengan karminat da- 
lam larutan asam sulfat pekat menghasilkan warna ungu. 


Diukur serapannya pada panjang gelombang t 585 rm. 


3.1.1.2. Pereaksi 
1) Larutan baku boron (1 ml - 0,95 5 DB) 
Larutan 0,2857 g kristal asam borat (113803) dalam air pa- 
nas (jangan lebih dari 10 Oo). binginkan, Jalu pindahkan 
ke dalam labu ukwr 1090 Mm, dan encerkan sampai tanda tera 


kemudian kocok. 
2) Air brom (pekat) 


3) Larutan asam karminat (9,92 g/1) 
Pindahkan 0,46 g kanninat ke dalan Intol 1000 ml yang ke- 
rinp dan bertutup plastik. Tambahkan 500 ml HoSO,, dan ma- 
sukkan pengaduk magnit berlapis plastik, tutup botol dan 

aduk dengan menggunakan pengaduk nagnit sampai karminat 

larut sempurna lalu simpan ditempat yang gelap. 


4) Natriun karbon (Na, 03) kebas air. 


3.1.1.3. Peralatan 


Fotonetri 
3.1.1.4. Prosedur 


SA. lanitan ib 


1) 


2) 


3 


4 


5 


6) 


7) 


8 


9 


10 


11) 


Timbang 1, 0 g contoh dengan ketel itian 1 ng dan pindah- 
kan dam Erlenmeyer 250 ml. 

Tambahkan 195 ml air brom, Jan 10 ml HCl. Jika re- 
aksi terlalu cepat, Ginginkan sampai reaksi berkurang. 
Jika reaksi sangat lambat larutan dipanaskan. 
Setelah:reaksi sempurna, panaskan jangan sampai mendi- 
Gih untuk menghilangkan pengaruh bran. 

Saring larutan dengan menggunakan kertas saring kasar, 99 
kadar abu rendah yang berdiameter 7 an Mean Aa labu 
ukur 50 ml. 

Cuci Erlenmeyer dan kertas saring 3 sampai 4 kali 

dengan air panas. 

usahasan volune filtrat kurang dari 40 ml dan simpan. 
Taburi sampai merata residu pada kertas saring dengan 
0,25 g Na,003 bebas air dan pindahkan kertas kedalam 
cawan platina kecil. 

Keringkan dan arangkan pada suhu rendah diatas pembakar 
Meker, naikkan suhu secara bertahap sanpai kertas ter- 
oksidasi sempurna dan melebur. 

Lanjutkan pemanasan leburan sampai serpwna (4 10 menit) 
lalu dinginkan pada suhu: kasar. 

Larutkan leburan dengan £ £ 5 ml air panas dan tambahkan 
tetesan H, S0, Ul) sampai reaksi berhenti. 


Tambahkan larutan “kedalam filtrat dalam ukur 50 ml 
(LL... butir 6) dinginkan, encerkan dengan air sampai 


tanda tera dan kocok. 


esa 


Larutan pembanding 


Buat percaksi dengan menggunakan yang sama, untuk diguna- 


“kan sebagai larutan pari KandGing. 


3.1.1.4.2. 
3.1.1.1.3. 
L.L.U.h. 


pengembangan warna 


Pipet 2 ml aliguot dari larutan, dan pindahkan kedalam 


Erlenmeyer 50 ul yang kering dan bertutup gelas. 


Tambahkan 10,071 H TU kosok dan dinginkan pada suhu 


kamar. Tambahkan 10,0 ml larutan asam karminat, tutup, 


koper dan hindarkan dari cahaya yang kuat selama 45 menit.- 


Fotanretri 
Pindahkan sejumlah larutan uji yang sesuai kedalam sel 
serapan dan ukur serapannya pada panjang gelombang # 585 


Tm. 


3.1.1.5. Pembuatan kurva kal ibrasi 


3.1.1.5.1. 


3.1.1.5.2.. 


3.1.1.5.3. 


larutan 1 Hiho: si 

pipet 1,0::2,07 1,0: G,0: 8, 0: 10,0: dan 12,0 m1 larutan 
boron (1 mi & 0,05 ng B) dan pindahkan kedalam ketujuh 
labu ukur 50 ml. Tambah 10 ml HO, (l#l), encerkan dengan 
air sampai 40 ml, kocok dan dinginkan pada suhu kamar. 
Encerkan sampai tanda tera dan kocok. Pengerjaan selan- 


jutnya sesuai dengan Ida laten 


Larutan pembanding 

Pipet 10 ml H0 (141) kedalam labu ukur 50 ml, encerkan 
sampai 40 ml, kocok dan dinginkan pada suhu kamar. 
Encerkan sampai tanda tera dan kocok lagi. Pengerjaan 
selanjutnya sesuai dengan 3.11.5-3 

Pengembangan warna 

Pipet dan pindahkan 2 ml aliguot dari larutan pembanding 
dan dari masing-masing larutan kalibrasi kedalam beberapa 
Erlenmeyer 50 ml. yang kering dan mempunyai tutup gelas. 
Tambahkan 10, o ml H.S0,7 K kocok dan dinginkan pada suhu 
kamar. Tambahkan 10,0 ml larutan karminat, tutup, kocok 
dan hindarkan dari cahaya yang kuat selama 45 menit. 


- 


Pte: 


3.1.1.5.8. Fotanetri 1 
pindahkan jumlah larutan pembanding gang sesuai kedalam 
sel serapan dan ukur serapannya psda panjang gelombang 


585 na 


Hi 


3 Ialea3 Kurva kalibrasi 
Buat kurva kalibrasi antara serapan yang diperoleh ter- 
hadap mg boron per 22 ml larutan. 

3.1.1.5.6- Perhitungan 
Konversikan pembacaan feronerri dari larutan uji ke dalam 


ng Jaowen dengan NAK kurva kalilmusi. 


Kadar beron di dalam ccnteh dapat dihitung dari rumus : 
| Kadar beron “ P x 100 $ 

5 B x 100 
| Giinana : 

A0 bana boron dalan 22 il larutan akhir (ng) 

Bo» berat contoh dalan 99 ml larutan akhi: ( '39) 


Catatan , 
spa 0 mn, 


Prosedur dini Ielaku untuk sell pemaparan uk 


sel dengan ukuran lain juga dapat digunakan dengan peliN 


" an juah contoh dan reaksi. 
3.1.2. Metoda fetemetri dengan asam karminat (Metoda B) 


3.1.2.1. Prinsip 
Contoh dilarutkan dengan NaOH dan Na,05 Gan diasamkan 
dengan H,SO,- Kemudian ditambahkan kanninat untuk pewarnaan 


boron dan diukur serapannya pada panjang gelambang t 600 nm. 
3.1.2.2. pereaksi 
1) asam sulfat (1 #1 )' 
2) Larutan NaOH 
Larutkan 10 g Na(H dalam 100 ml air. 
3) Natrium peroksida, Na,05" 


4) Larutan asam karminat ' 
Larutkan 0,02 g asam karminat dalam 100 ml H2504 


Larutan ini dibuat sesaat hendak dipakai. 


9) Larutan baku Boron (0,25 ng 3/ml) , “1 


Larutkan 1,425 g asam borat (HBO3) dencan air, masuk- 


kan kedalam labu ukur 1000 :nl, dan encerkan dengan air 


sampai tanda tera dan kotor. 
3.1.2.3. Peralatan 
2.8 Yetometer 
3.1.2.0. Prosedur 


1) Timbang 2,00 gram contoh Gengan ket 
150 ml . 


elitian 1 ng dan 
masukkan kedalam cawan nikel 

2) 'rambahkan 25 ml larutan NaOH, sedikit demi sedikit tutup 
dengan penutup cawan nikel, biarkan contoh mengurai. 


Setelah reaksi mereda, tambahkan 2 Y ka,0, Gan panaskan 


3) 
hingga Na,05 terurai (catatan 1). 

4) Ulangi penambahan Na,O, sebanyak 2 kali.dan panaskan 
hingga Na,05 terurai (catatan ta 

S) Dinginkan cawan dalam air yang mngalir. 


6) Pindahkan larutan conteh kedalam gel. kimia 300 ml 


yang telah berisi 30 ml YO, Ul). 
7) Cuci cawan nikel 2 kali dengan air, cuci dengan 10 ml 
HoSO, (1), cuci lagi 


cucian kedalam larutan contoh dan panaskan 


dengan air sebanyak 2 kali. 


8) Campurkan air 
hingga larutan jernih. 


9) Dinginkan gelas kimia dalam air yang mengalir pada suhv 


kamar . 
10) Pindahkan larutan contoh kedalam labu ukur 100 ml dan 
encerkan dengan air sampai tanda tera a 


tas dan masukkan kedalam 


an kocok. 


11) pipet 2 ml aliguot tersebut dia 
labu 25 ml yang kering dan berturup gelas. 


12) Tambahkan 20 ml asam karminat, kocok secukupnya agar 


timbul warna (catatan PaES 


13) Diamkan selama 40 menit (catatan 31 


3.1.2.5. 


3.1.2.6. 


14) Ambil sebagian dari larutan dan masukkan kedalam sel 


seraran fotareter (catatan 4). 


Arbil larutan blanko (catatan 5) sebagai pembanding. 


15 


16) Ukur serapannya pada panjang gelawang £ 600 mn. 
pembuatan kurva kalibrasi 


1) Timbang masing-masing 2,00 yg aluminiun murni dan masuk- 


kan kedalam bab orapa cawan nikel 150 ml 


2) Tambahkan Idrutan baku boron mulai dari 0,8 ml hingga 
6,0 il (setara dengan 0,2 hingga 1,5 mg beron). 


Pengerjaan selanjutnya sesuai dengan prosedur 312.0. 


kn 


Buat kurva kalibrasi antara serapan yang diperoleh ter- 
hadap kadar boron peda larutan baku. $ | 


4 


perhitungan 
Banyak boron yang ada pada larutan contoh didapat dari 


kurva kalibrasi (catatan 6) yang dibuat seperti pada 3. 1.2.5, 
dan kadar boron didalam contoh dapat dihitung dewi rwnusS : 


Kadar boron $ —y3E x 100 8 

dimana : 7 . 

K5 banyak leron di NE alidust dari Jawutan contoh (8) 
W 5 berat contoh (aa 


B 3 perbandingan aliaust, dan larutan contoh 


Catatan : 

1. Jika terdapat endapan AB 'dinding cawan, miringkan dan 
putar cawan sehingga endapan yang mensmpel pada dinding 
cawan melarut. 

2. Dinginkan larutan yang diwarnai pada suhu kamar dalam 


air yang mengalir.. 
3. Setelah penambahan asam karminat, vama yang terbentuk 
akan stabil selama 30-90. menit. 


. Prosedur ini berlaku untuk sel serapan dengan ukuran 10 mm, 
sel dengan ukuran lain juga dapat digunakan dengan penyesu- 
ajian jumlah contoh dan pereaksi. 


5. Larutan blanko dibuat dengan.2,00 g aluminium murni sesuai 


dengan prosedur IA. 


6. Kurva ikalibraSi harus-selalu dibuat baru setiap kali analisa. 


BADAN STANDARDISASI NASIONAL - BSN 
Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lt. 3-4 
Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270 
Telp: 021-574 7043, Faks: 021- 5747045, e-mail : bsn@bsn.go.id 


sEYIISJOwOYIp anjun Yep!) UEP INS SaSXY O1ISgOM Ip UpSueAeuad ynjun jengip juj Jepuejs Ado» “jeuojseN IsesipJepuejS uepeg e)dj) YEH, 


